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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL TERMINOS DE CONDICIONES
DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA N° 007 DE 2025.

ASUNTO: RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL TERMINOS DE CONDICIONES
DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA N° 007 DE 2025.

OBJETO CONTRATO: SUMINISTRO DE REACTIVOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA AREA
DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE Y UNIDAD DE GESTION PRE-TRANSFUSIONAL DE LA ESE
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ.

Mediante el presente documento se da respuesta a las observaciones efectuadas al Proyecto de Terminos de
Condiciones de la Convocatoria Publica N° 007 de 2025 por parte de la empresa COMPROLAB SAS.

Las observaciones objeto de estudio fueron presentadas dentro del término para presentar observaciones a los
términos de condiciones definitivos:

COMPROLAB SAS.

PRIMERA OBSERVACION:

“1-Solicitamos respetuosamente que la E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ se reevaltie y
ajuste el indice de liquidez establecido en las bases del proyecto. Consideramos que ef umbral actual puede ser
restrictivo _y limitar la_participacion de oferentes competitivos. Al comparar _con invitaciones anteriores,
observamos que el indice propuesto es significativamente mas alto. lo que podria afectar la pluralidad de
oferentes y la compelencia en el proceso.

Consideramos y pueda revisarse en los indicadores financieros, indice De Liquidez, este indice sea iqual o
superior a 1,20."

“2-Consideramos que el indice de endeudamiento establecido no deberia ser un factor limitante para nuestra
participacion, ya que es comun que las empresas mantengan un nivel de endeudamiento moderado. Nuestra
empresa cumple con un Indice muy cercano al requerido, por o que solicitamos se considere pueda revisarse
en Indicador financiero. Indice De Endeudamiento, este indice iqual o menor a 0.67.

Cenfiamos en nuestra capacidad para gestionar nuestros compromisos financieros y cumplir con los requisitos
del procesoe.”

RESPUESTA PRIMERA OBSERVACION:

En primer lugar, el indice de Liquidez Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus

deudas a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda

corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; entre mas alto sea el indice, mengir .‘
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es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corio plazo. Los activos corrientes
normalmente incluyen caja, titulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. Los pasivos
corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados.

En ese sentido, el indicador de liquidez requerido fue determinado como un mecanismo de mitigacion del riesgo
financiero, con base en el analisis de mercado, el comportamiento del sector y la magnitud del contrato, el cual
contempla una distribucion integral de insumos, reactivos, equipos y soporte técnico.

Se precisa que el indice de liquidez establecido, igual o superior a 4, permite asegurar que el oferente cuente
con una capacidad suficiente de respuesta ante sus obligaciones de corto plazo, lo cual fortalece la estabilidad
financiera del contrato y previene posibles incumplimientos por afectaciones imprevistas en el flujo de caja.

Por lo anterior, y en garantia del principio de seleccion objetiva y del interés institucional de asegurar la
continuidad y calidad del servicio, la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo De Lopez decide no acoger la
observacién presentada. y mantener el indice de liquidez definido en los documentos del proceso.

En segundo lugar, se aclara que la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de Lopez se rige por un régimen especial
de contratacién, conforme a lo establecido en el Estatuto Unico de Contratacion de Blenes y Servicios
(Resolucion No. 432 de 2024) y en el Manual de Contratacion (Resolucion No. 433 de 2024), los cuales facultan
a la entidad para definir los criterios, condiciones y exigencias aplicables en los procesos de seleccidn, siempre
que estos sean adecuados, proporcionales y acordes con la naturaleza, valor y riesgos asociados al contrato.

Con relacion a la observacion sobre el indicador financiero correspondiente al indice de endeudamiento, se
informa que este fue igualmente definido considerando criterios de razonabilidad técnica y financiera, alineados
con la capacidad esperada del contratista para responder a los compromisos que se deriven del contrato.

El indice de endeudamiento requerido, igual 0 menor a 0.67, busca asegurar que los oferentes no presenten
una carga financiera que comprometa su capacidad operativa y de cumplimiento. Este parametro se encuentra
dentro de los rangos prudenciales comunmente aceptados en procesos de contratacion publica, especialmente
para contratos con componentes logisticos, técnicos y de suministro de alta responsabilidad.

Se reconoce que muchas empresas mantienen niveles moderados de endeudamiento; sin embargo, en
atencion al objeto contractual y a la necesidad de minimizar riesgos financieros que puedan afectar la ejecucion
del contrato, la entidad considera necesario mantener este requisito tal como fue establecido.

Por tanto, Ia E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de Lopez decide no aceptar esta observacion y dejar incolume
el indice de endeudamiento, en concordancia con los principios de planeacién, eficiencia y responsabllldad

institucional. w
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Por lo antes expuesto, la E.S.E HRPL decide NO ACEPTAR esta observacion presentada, y se procede a dejar
incolume el Indice de Liquidez y indice de endeudamiento.

SEGUNDA OBSERVACION:
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“Soficitamos amablemente considerar dentro de las caracleristicas técnicas del equipo principal para el drea de
quimica clinica automatizada gue incluya un deposito refriqerado de reactivos desde minimo 45 posiciones.

Lo anterior teniendo en cuenta que el Hospital no requiere mas de 80 posiciones de reactivos teniendo en cuenta
de las estadisticas y el listado de exadmenes que actualmente hace el Laboratorio.”

RESPUESTA SEGUNDA OBSERVACION:

No se acepta la observacion, debido a que la especificacion técnica publicada corresponde al analisis de
necesidades institucionales y a la capacidad instalada del Laboratorio Clinico. Realizar modificaciones

i
i

adicionales limitaria nuestra capacidad de crecimiento como ESE de mediana complejidad.
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Por lo antes expuesto, la E.S.E HRPL decide NO ACEPTAR esta observacion presentada, y se procede a dejar
las caracteristicas en los equipos de acuerdo a lo requerido por el area.

TERCERA OBSERVACION:
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“Solicitamos amablemente considerar deniro de las caracleristicas técnicas del equipo backup para el

area de quimica clinica automatizada gue incluya un depbsito refrigerado de reactivos con capacidad

para al menos 40 posiciones.”

RESPUESTA TERCERA OBSERVACION:

Las caracteristicas solicitadas fueron definidas tras pruebas internas que garantizan continuidad del servicio
con las condiciones ya establecidas, basados en las estadisticas reales del proceso. Deben ser minimo 40
posiciones por la cantidad de reactivos utilizados, ya que su funcion es cubrir con las necesidades una vez el

equipo principal tiene algun fallo.

Por lo antes expuesto, la E.S.E HRPL decide NO ACEPTAR esta observacion presentada, y se procede a dejar
las caracteristicas en los equipos de acuerdo a lo requerido por el area.

CUARTA OBSERVACION:
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“Solicitamos amablemente considerar en las caracteristicas técnicas del equipo analizador principal de

inmunologia los siquigntes requisitos.

&

]
{a:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADD

o OSPITAL

Fbr it Famfh'a'y la: Wda

-Velocidad minima de procesamiento de 80 pruebas por hora.
-Estabilidad a bordo de los reactivos de entre 28 y 30 dias.”

RESPUESTA CUARTA OBSERVACION:

No se acoge la observacion. La capacidad y estabilidad definida en la invitacion fueron evaluadas en funcion
de nuestro volumen de procesamiento, asegurando oportunidad y confiabilidad diagnostica. Los parametros
planteados por el oferente disminuyen nuestra capacidad de respuesta oportuna a las solicitudes médicas.

Por lo antes expuesto, la E.S.E HRPL decide NO ACEPTAR esta observacion presentada, y se procede a dejar
las caracteristicas en los equipos de acuerdo a lo requerido por el area.

QUINTA OBSERVACION:
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“Solicitamos _amablemente considerar en las caracteristicas técnicas de los equipos analizador
principal v Backup de hematologia automatizada se considere la aspiracion de volumen desde §0ulL
para muestra de sangre lotal. Teniendo en cuenta gue en el mercado ningun equipo cuenta con
aspiracion de 20 ul microlitros para muestras de sangre total.”

RESPUESTA QUINTA OBSERVACION:

No se acepta la observacion, el volumen requerido en los pliegos obedece a criterios técnicos y de
estandarizacion de procesos diagnosticos. Para garantizar una atencion eficaz a nuestros pacientes pediatricos
y neonatales, y aquellos pacientes que se logra extraer una cantidad minina de muestra como son I?s
oncoldgicos. &
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Por lo antes expuesto, la E.S.E HRPL decide NO ACEPTAR esta observacion presentada, y se procede a dejar
las caracteristicas en los equipos de acuerdo a lo requerido por el area.

SEXTA OBSERVACION:
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“Solicitamos amablemente considerar como caracteristicas técnicas para el equipo analizador principal
de coaqulacion:

-Capacidad minima para 30 cubetas de reaccion a bordo con acceso continuo.

-Cubetas de reaccion disponibles en formato individual o en blogue, todas desechables ya gue esto no
afecta los resultados de Coagulacion. "

RESPUESTA SEXTA OBSERVACION:

La inclusién de cubetas desechables, con capacidad minima de 30 reacciones y acceso continug, es un criterio
alineado con los estandares actuales de bioseguridad y eficiencia sin embargo no estan adaptadas a la
necesidad actual de la institucion segun las estadisticas trabajadas, por lo cual no se puede acoger la
observacion.

Por lo antes expuesto, la E.S.E HRPL decide NO ACEPTAR esta observacion presentada, y se procede a dejar
las caracteristicas en los equipos de acuerdo a lo requerido por el area.

SEPTIMA OBSERVACION:
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“Solicitamos _amablemente considerar_en (as _caracteristicas técnicas del equipo _analizador
semiautomatizado de uroanalisis la inclusién de un lector de tiras de orina capaz de realizar la lectura
de entre 11 y 14 parametros. incluyendo leucocitos. nitrito, urobilindgeno, proteina, pH, sangre,
aravedad especifica, cuerpos cetdnicos, bilirrubina. glucosa y acide ascorbico. *

RESPUESTA SEPTIMA OBSERVACION:

El numero de parametros solicitado en la invitacion refleja lo estrictamente necesario segun el perfil
epidemiologico y pruebas priorizadas en la institucion, aceptar menos parametros influye directamente en
garantizar un diagnostico oportuno a nuestros pacientes.

Por lo antes expuesto, la E.S.E HRPL decide NO ACEPTAR esta observacion presentada, y se procede a dejar
las caracteristicas en los equipos de acuerdo a lo requerido por el area,

Cordialmente;

J OCTAVIANO LINAN MURGA
Agertte Especial Interventor
E é E Hospital Rosario Pumarejo de Lopez
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Aprobe Hugo Nelsen Montalve Manjarrez — Asesor Exlerno k
Rewiso: Cesar Ennque Carnllo Urtina - Jefe Oficina Jurigica y Conlratacion
Eiaborg: Karen Marrugo Yaruro- Profesional Universitano Oficina Jundica




